拟购荧光显微镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]荧光显微镜
	光学系统：无穷远光学系统；显微镜和成像系统是同一品牌； 
	
	
	
	

	2. 
	
	观察筒：三目三档分光观察镜筒，镜筒倾角30度，光瞳间距调节范围为48-75MM
	
	
	
	

	3. 
	
	目镜：大视野目镜，视场数20；
	
	
	
	

	4. 
	
	物镜：无限远物镜 4X 、10X 、40X 、100X (oil)；
	
	
	
	

	5. 
	
	调焦机构：粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为20mm, 微调最小刻度2.5um；
	
	
	
	

	6. 
	
	转换器 ：4孔物镜转盘
	
	
	
	

	7. 
	
	载物台 ：右手用旋钮的机械式载物台(120X132mm)
	
	
	
	

	8. 
	
	真菌荧光附件，可以用真菌荧光试剂观测，光源与荧光滤色片一键联动，即开即关，寿命2万小时以上，屏显控制亮度和显示开关状态，提供文件证明
	
	
	
	

	9. 
	
	聚光镜 ：阿贝聚光镜,NA/1.25,升降范围10MM;
	
	
	
	

	10. 
	
	透射光源 ：透射式LED照明，亮度连续可调，寿命10万小时以上；
	
	
	
	

	11. 
	
	接口：0.5倍C型接口；
	
	
	
	

	12. 
	
	荧光摄像头 500万像素USB3.0型荧光摄像头，速度快，灵敏度高
	
	
	
	

	13. 
	
	成像软件  MS1.0专用软件 有软件著作权号， 软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多焦面信号快速景深叠加功能；多通道荧光合成叠加；定制真菌检测报告软件，具备统方，查询等功能；软件必须提供硬件加密锁，并保证所有提供功能没有使用时间限制，搭配真菌系统适用的电脑，电脑配置I3处理器、8G内存、256G固态硬盘、1T机械硬盘，以及彩色打印机。
	
	
	
	

	14. 
	真菌荧光染色液
	在免疫组化反应或原位杂交反应中与β-葡聚糖抗原结合，通过荧光染色，将靶点进行标记（需在注册证上体现）
	
	
	
	

	15. 
	
	A.荧光素，化学式为双三嗪氨基二苯乙烯,使用的粉剂为有效成分含量不低于85%的生物染色剂。B.LGBP，即葡聚糖结合蛋白，活性10-25U/mg。C.氢氧化钾 D.不含伊文思蓝等有害成分。
	
	
	
	

	16. 
	
	有效期不低于24个月，开封后3个月内稳定。5-30℃常温避光保存。
	
	
	
	

	17. 
	
	各种皮屑、甲屑、毛发、痰液、体液、血液、脓液、灌洗液、阴道分泌物以及新鲜或冻存的组织切片等各类样本。
	
	
	
	

	18. 
	
	真菌的菌丝及孢子均呈亮蓝色，结构清晰明显；其他细菌和组织呈弱蓝色荧光，背景为蓝黑色（提供检验报告）
	
	
	
	

	19. 
	
	真菌及纤维蛋白均发光，主要通过形态特点辨别，浅部和深部真菌感染都能检测出来。
	
	
	
	

	20. 
	
	起始阳性反应的荧光强度强，且可较长时间不淬灭，并有亮度呈递增趋势，不用担心因临时有事走开，过段时间看而发生荧光淬灭需要重染的风险。
	
	
	
	

	21. 
	
	拥有同一品牌的专业油镜油使其视野更容易捕捉，镜下更清晰。
	
	
	
	

	22. 
	
	整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）；
	
	
	
	

	23. 
	
	整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担；
	
	
	
	

	24. 
	
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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