	序号
	故障现象
	备注

	1
	医用煮沸消毒器（新华ZF800）排水泵和循环泵漏水，需更换（含人工）
	[image: f309756cd2c5a993f5074de63819455]
[image: 283c2163744716054fd1358d656d18c]

	2
	眼底照相机（蔡司VISUCAM NM/FA）。需更换500G系统硬盘(更换硬盘后需重做系统)
	[image: 5ba3a80b447b59a980d115507ce379d]


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
PR BREREHL
MRS VISUCAM NM/FA

I

TC-003284 | VEAEAER S YZB/GEM 0260-2009 (RRERAEHL)
| BEAHESRS: BA#am ) F2009%2221274%
B4 100 V - 240 V AC (210 %) S0/60 Hz
MAIIE:  340VA
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