	序号
	故障现象
	备注

	1
	神经鞘需要焊接
	[image: 0396c927968c310a4de9e627394239e]  [image: 78209859a251e1824f22b11e49c0d7c]

	2
	需更换脑功能测量训练系统（HXD-Ⅰ）连接线
	[bookmark: _GoBack][image: 2fb6bf3611a47f96fda48dd3e9e3e78]



	3
	需更换食道镜光源（长1.7m左右、直径2mm左右）
	[image: e4ed5f932df7f1e3e2b8da647da56fd]  
[image: 25a060c3ec504d8ba812962f64fdd63][image: cdf7124eefc6d90cfebf1c5e29b442e]

	4
	安捷伦1260液相色谱仪无法开机，需要维修，可能需要更换主板、电源等
	[image: 1741829021156]

	5
	两台CRRT：急诊ICU电源控制器故障、ICU通讯故障需维修
	

	6
	费雪派克MR810湿化器主板故障
	

	7
	长江科技CJ-A冰毯机需更换一个体温传感器
	

	8
	珠海和佳HGT-200Ⅱ需更换冰帽
	


备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。
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