	序号
	故障现象
	备注

	1
	CRRT报错维修（主板可能需要维修或者更换）
	  [image: c5a8ddf3a0bdf2f581a40bbad62280d] [image: f5ca9ecbe4705f92a1a9f4f29260822]

	2
	PB840呼吸机电池失效，需维修或者更换
	[image: 501eeead6e65f6fa90c3fb39f1f0f56] [image: 6ca82aadd47fa27306d25a67c20539a]
   


	3
	沃曼UV7001治疗仪，更换15个灯管
	   
 [image: 10c7893e78088a5761f5791e3e6b34a] [image: 649dd6de84f942dc6dea4dba35fdf6b] [image: 2f4b3792e9028a6bdc7601b8a877253] 

	4
	STORZ腹腔镜冷光源灯泡*2个
	[image: 0d674aa18640330c7e3a02a44e9a238]

	5
	[bookmark: _GoBack]科曼AX-700氧电池*5个
	[image: 47c27430c807357d1758193dbb08254] [image: 68085f8153eeb98b22b5bbd72126f1d]


备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。
image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




